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MALZEMENIN ADI

| iSTANBUL TIP FAKULTESI -
T.C. |
ISTANBUL UNIVERSITES] CERRAHPASA TIP FAKULTES!
DI§ HEKIMLIGI FAKOLTEST [
SARF MALZEME TEKNIK SARINAME |00 0o, 03]
FORMU I
ONKOLOJi ENSTITUSU —
1

SUT KODU :OR1330 iDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 ML STERIL

i 1. Musluklu olmalidir.

En az 2000mL kapasiteye sahip olmali ve idrar hacmi takibi yapilmasi icin tizerinde
birimlendirme ¢izgileri bulunmahdir.

FIZIKSEL ; ' 3. Dayanikl: olmaly, kolayca yirtilmamali, patlamamalidir, baglant: yerlerinden ve kenar
OZELLIKLERI . N - )

baski yerlerinden sizinti yapmamalidir. Bozuk veya hatali iiriinler iicretsiz olarak

yenisiyle degistirilecektir.

4. Yiklenici firma malzemenin %10’u kadar yata3a tesbit aparat: vermelidir.

KIMYASAL
OZELLiKLERi
DEPOLAMA ; T
SARTLARI 1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERIi VE
OZELLIiGi

URETIM TARiHI VE
MiADI

1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yil miadli olmalidir.
2.

AMBALAJ SEKLi VE
MIKTARI

2. Malzemeler giincel tibbi cihaz yonetmeligi, saglik uygulama tebligi, etiket kanununa

3. UBB kodu orijinal etiket olarak triin iizerinde olmahdir. Kutu UBB’ si (6,12,24 vb.)

1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

uygun olmalidur. ‘

tanimlanan drinler igin tek tek etiket yapilmali ve firetici firmanin etiket ydnetmeligine
uygun izin belgesi “noter onayh Tirkge gevirisini muayene kabul komisyonuna*
sunacaktir. ’

TIBBi OZELLIiKLER{

TESLIMAT SEKLI
VE
ZORUNLU
OZELLIKLER

1.S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip malzeme ilgili Tagmir Kayit ve Kontrol
Yetkilisinin talebi tizerine belirli araliklarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparig
cekildigi andan itibaren en ge¢ 10(on) giin igerisinde teslimat gergeklestirmek zorundadr,

2. Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanlhig: tarafindan onaylanmus, Tiirkiye ilag ve Tibbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitli olmas: gerekmektedir.

3.1haleye teklif veren istekli tedarik¢i firma (iiretici/ithalatg1) ise kendisine ait, bayi ise
tedarik¢i firma ve bayisi olarak tanimladigini gosterir TITUBB veya UTS kayitlarini
(T.C Saglik Bakanliginin ilgili WEB sitesinden alinan kayit belgeleri),teklif ettikleri
triin/iiriinlere ait TITUBB veya UTS kayitlar ve ihale dosyasinda alimi yapilmak istenen
trtinlerin SUT kodlart ile teklif ettikleri iriinlerin SUT kodlarinin eglesmis olduguna dair
belgeleri ihale dosyasina sunmahdir.

4. Uriin tedarikgi/bayi sorgulamalar 6ncelikle Tirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu(TITCK)
Uriin Takip Sistemi (UTS) https: /futsuysulama.saglik.cov.tr/ adresinden, UTS de iriin
kayith degilse TITUBB sisteminden yapilacaktirtUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasinin veri tabanindaki tim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde ;
fiiizenlenmi$ ve eksiksiz olarak tanimlanmig olmas: gereklidir. |

5.1stekli ihale komisyonunca degerlendirilmek tizere en az | adet numuneyi ihale esnasinda |l
ihale komisyonuna sunacaktir. 1

6.Firma miadmin dolmasina 4(dért)ay kala kullanilmamus riind degistirmelidir.
7.Yiiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu
tespit edilen iiriinii yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir.
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| T.C | ISTANBUL TIP FAKULTESI --F]

I
ISTANBUL UNiVERSITESi | CERRAPASA TR EAROL TS [ H
| . || DI HEKIMLIGI FAKOLTES] [ /
| =/ | SARF MALZEME TEKNiK SARTNAME e
| 7455 1 | FORMU

| | ONKOLOJI ENSTITUST 3 ’ ’

[ MALZEMENIN ADI | SUT KODU :0R1360 IDRAR TORBASI SAATLI __|—| ’
—— &S MEININ ADI mal edilmic oy
|

|
|[ [ Idrar torbas seffaf materyalden ima] edilmis olmalidir.

KARDIYOLOJ! ENSTITUSE -

|

|

|

L.
2. Hastaya yakin numune idrar alma portu olmahdir,
| 3. Klempli, en az 120 ¢m uzunlugunda tiip olmalidyr. ’
| 4. Klemp acimadi siirece torbaya akig engellenmelidir. | {
5.
6.

(I;IZZI;EEFI%LERI || Geri déniisiimii engelleyecek yapida ve damlalikli olmalidir. (
| En az 400 ml kapasiteli hazneye sahip ve mi’lik bélmeli 50 ml’ye kadar hassas ’
| gostergeli olmalidr. » || f

|

| | 7. Rotasyon prensibi ile tek elle hizli ve kolay bosaltma ozelligi olmalidir.
- | 8. Enazl5L kapasiteli torba olmalidir. o -
DEPOLAMA |

SARTLARI || 1.Serin ve kury yerde muhafaza edilmelidir. __|| I

| URETIM TARIHi VE t.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yil miadl; olmalidir, (
B |
| 1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir, | |
2. Malzemeler glincel tibbi cihaz ybnetmeligi, saghk uygulama tebligi, etiket kanununa | |
uygun olmalidir,
3. UBB kodu orijinal etiket olarak iiriin Uzerinde olmalidir. Kuty UBR’ st (6,12,24 vb)) //

tanmimlanan iiriinler icin tek tek etiket yapilmali ve iretici firmanin etiket yonetmeligine
uygun izin belgesi “noter onaylt Tirkge cevirisini muayene kabuyl komisyonuna“

|| MIiADI

AMBALAJ SEKL] VE f
MIKTARI

‘ R | sunacakﬂr._________ _ . ]
1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip malzeme ilgili Tasmnir Kayit ve Kontrol_|| (

Yetkilisinin talebi tizerine belirli araliklarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparis |

/ ¢ekildigi andan itibaren en ge¢ 10(on) giin igerisinde teslimat gergeklestirmek zorundadir, } /

TESLIMAT SEKLi | iriinlerip SUT kodlar ile teklif ettikleri trtinlerin SUT kodlarinin eslesmis olduguna dair |

VE | belgeleri ihale dosyasina sunmalidir.
. ZORUNLU 4. Uriin tedarikgi/bayi sorgulamalar oncelikle Tirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Kurumy(TITCK) [
OZELLIKLER | Uriin Takip Sistemi (UTS) htips://utsuy culama.saglik. gov.tr/ adresinden, UTS’de iiriin [

6. Firma miadinm dolmasina 4(dort)ay kala ku]lamlmamls Urlinii degistirmelidir. |
| | 7.Yiklenici firma; ambalaji acildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu |
} tespit edilen iiriinii yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir. |

| L___—————__________._————_._______—___—______.__} |
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ISTANBUL TIP FAKULTESI 3

ISTANBUL UNIVERSITESI CERRRHPASA TE FAKGLTEST
DI$ HEKIMLIGI FAKULTES] [

‘ SARF MALZEME TEKNIK SARTNAME |, 0. @ oss [

FORMU
i ONKOLOJI ENSTITUSU 1
|
| MALZEMENIN ap1 | SUT KODU : OR2230  IGNE KEMIK ILIGI ASPIRASYON
1. Uriin, kemik iligi aspirasyonu iglemlerinde kullanilmak iizere
tasarlanmig olmalidir.
2. Uriiniin 8G-18G aralifinda ¢esitleri olmalidir.
3. Uriiniin 3-15 cm uzunlugunda se¢enekleri olmalidir.
4. Uriinlin biitiin pargalari giivenli bir sekilde biyopsi alinmasim
saglayacak sekilde tasarlanmis olmalidir.
5. Uriin izl kilit mekanizmali, mandrenli olmalidur.
6. Uriiniin yeterli miktarda numune alinmasini saglayan yiiksek
FiZiKSEL performansli gelikten iiretilmis ultra ince kaniilii olmalidir.
OZELLIKLERI . _
7. Urlniin penetrasyon derinligini sabitleyen kilit mekanizmasi,
dereceli skala, luer-lock konnektsrii olmalidir
8. Urliniin tutacak kism1 ergonomik yapida olmalidir.
9. Uriiniin luer lock konektsrii olmalidir.
10. Uriintin mandrenli olmahdir.
11. Uriin ignesi asimetrik kesimli olmalidir.
12. Uriiniin kanal ucu keskin olmalidir.
13. Uriiniin tutamag: kilitli olup elle kolayca kavranabilmelidir.
KIMYASAL
OZELLIKLERI
DEPOLAMA 1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
SARTLARI
KULLANIM YERI VE
OZELLIGI )
URETIM iHi VE | 1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) y1l miadh olmalidir.
| MIADI 2.

IMZA-KASE IMZAKASE EARAKA
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ISTANBUL TIP FAKULTESI 1
) T.C. ) ) e
ISTANBUL UNIVERSITESI CERRAHPASA TIP FAKULTESI
DI§ HEKIMLIGI FAKULTEST L]
SARF MALZEME TEKNIK SARTNAME KARDIYOLOJ ENSTITUSO ]
FORMU
ONKOLOJI ENSTITUSU —3

AMBALAJ SEKLI VE
MIiKTARI

1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

2. Malzemeler giincel tibbi cihaz yonetmeligi, saglik uygulama tebligi, etiket kanununa
uygun olmalidir.

3. UBB kodu orijinal etiket olarak iiriin lizerinde olmahdir. Kutu UBB’ si (6,12,24 vb.)
tamimlanan tirtinler i¢in tek tek etiket yapilmali ve iiretici firmanm etiket yonetmeligine
uygun izin belgesi “noter onayli Tiirkge g¢evirisini muayene kabul komisyonuna®

sunacaktir,

TIBBI OZELLIKLERI

1. Urin steril edilmis olmalidir.

TESLIMAT SEKLI
VE
ZORUNLU
OZELLIKLER

1.Sozlesmenin imzalanmasma miiteakip malzeme ilgili Tasmir Kayit ve Kontrol
Yetkilisinin talebi tizerine belirli araliklarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparis
¢ekildigi andan itibaren en ge¢ 10(on) giin igerisinde teslimat gerceklestirmek zorundadir.

2.Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanlig tarafindan onaylanmis, Tiirkiye Ila¢ ve Tibbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitli olmas1 gerekmektedir.

3.Ihaleye teklif veren istekli tedarik¢i firma (iiretici/ithalate1) ise kendisine ait, bayi ise
tedarikgi firma ve bayisi olarak tanimladigim gosterir TITUBB veya UTS kayitlarini
(T.C Saghk Bakanhigmm ilgili WEB sitesinden alinan kayit belgeleri),teklif ettikleri
tiriin/iiriinlere ait TITUBB veya UTS kayitlar1 ve ihale dosyasinda alim yapilmak istenen
iirtinlerin SUT kodlart ile teklif ettikleri triinlerin SUT kodlarmin eslesmis olduguna dair
belgeleri ihale dosyasina sunmalidir.

4, Urlin tedarikgi/bayi sorgulamalari dncelikle Tiirkiye Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu(TITCK)
Uriin Takip Sistemi (UTS) https://utsuygulama. saglik.gov.tr/ adresinden, UTS’de iiriin
kayitli degilse TITUBB sisteminden yapilacaktirUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasmin veri tabamndaki tiim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde
diizenlenmis ve eksiksiz olarak tanimlanmis olmasi gereklidir.

5.1stekli ihale komisyonunca degerlendirilmek iizere en az 1 adet numuneyi ihale esnasinda
ihale komisyonuna sunacaktir.

6.Firma miadinin dolmasina 4(dort)ay kala kullanilmams iiriinii degistirmelidir.

7.Yiklenici firma; ambalajt agildiginda, kullamma uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu
tespit edilen tiriinii yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir.

IMZA-KASE
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SARF MALZEME TEKNIK SARTNAME

T.C.

ISTANBUL UNIVERSITES]

FORMU

ISTANBUL TIP FAKULTEST [
CERRAHPASA TIP FAKULTES! |1
DI§ HEKIMLIGI FAKOLTEST [ ]
KARDIYOLOJ ENSTITUST 3

ONKOLOJI ENSTITUST) |

MALZEMENIN ADI

SUT KODU : KV1229 GR1277

KATETER INFUZYON SANTRAL VENOZ CiFT LUMENL] 4 F

FIZiKSEL
OZELLIKLERi

RN —

Arsw

Kateterin kolay okunabilir uzunluk isaretleri olmalidyr,

Iki ltimenti kateter, 1.35mm dis capinda, 8cm uzunlugunda, 4F (1. Liimen: 18G, 2.
Liimen:18G), ( proximal:21G , distal 18G ) olmalidur,

Kateterde, fiksasyon kanatlar: olmalidar,

Kateterde valfli kapak olmalidir.

Set igerisinde enjektor (3ml-5ml) olmalidir.

Kateterde, farkl: renkler jle kodlanmus, transparan uzanti tiipleri ve bunlarda

uygulamanin kisa stirel durdurulmasi igin klemp olmalidr.

Kateter Radyopak Alifatik Tecoflex politiretan materyalden tretilmis olmal,

bdylece damar igerisinde bulundugu stirece iizerinde biyofilm tabakas; olusumunu

Itmalidrr.
Kateterin alifatik Tecoflex poliiiretan &zelli
belge ihale dosyasinda sunulmalidrr.
Kilavuz tel kink Yapmayan nitinol mate
telin dis1 sarmal seklinde paslanmaz ¢eli
yonlendirilirken yeterligi sertlie sahi
kilavuz tel 45°C’lik ag ile katlanarak test edilebilmelidir,

. Kilavuz tel stirticiisii tekerlekli olmal,
rahatlikla génderilebilmelidir veya bu 6

- Her bir limenin ucuna takilabilme

geciktirerek enfeksiyon riskini aza

bulunmahdir.

. Igne uzunlugu 4 cm olmalidyr.

. Igne gap1 0,89 mm, 20 G olmalidir,
. 0,021 inch capinda, 50 cm uzunlugunda J guide-wire olmalidir.

- Set igerisinde 1 adet dilatér olmahdir.

- Dilat6r uzunlugu 4 em olmalidir, Dilator ¢ap1 5 Fr olmalidur.

Cerrahi Bisttiri sap1 en az 10 cm olmahdir. Set igerisinde bulunan cerrahi bistiiri
paslanmaz celik yapida olup, cerrahj yaralanmalar engelleyecek giivenlik
mekanizmasna sahip olmahdir veya bu dzellikte bistitri iirtin Yaninda verilmelidir.

gi tiretici tarafindan belgelenmelidir. By

bu sayede kilavuz tel eldivene yapismadan
zellikte stiriicti tiriin yanmda verilmelidir.
si igin 2 adet silikon enjeksiyon port

KIMYASAL _
OZELLIKLER]

DEPOLAMA -
SARTLARI

KULLANIM YERi VE
OZELLIGI

URETIM TARIHI VE
MIiADI

2.

AMBALAJ SEKLI VE
MIKTARI

LcekTogun Bakim B.D.
ip. Tesc. No: 90996

1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir,
2.

3.

1.Malzeme teslim tarihinden

itibaren en az 1(bir) y!l miadh olmalidr,

1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
2. Malzemeler giincel tibbj cihaz
uygun olmalidir,

3. UBB kodu oriiinal etiket olarak iiriin iizerinde olmalidir. Kutu UBB’ si (6,12,24 vb.)

yOnetmeligi, saglik uygulama tebligi, etiket kanununa

' Sorumiu Hemsire
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ISTANBUL UNIVERSiTES] CERRAHPASATIP FAKULTES [
DIS HEKIMLIGI FAKOLTEST [
SARF MALZEME TEKNIK SARTNAME kDOl TSy [
FORMU

ISTANBUL TIP FAKULTES] |

ONKOLOJ! ENSTITUST I |

tanimlanan tiriinler igin tek tek etiket yapilmali ve iretici firmanm etiket ybnetmeligine
uygun izin belgesi “noter onayli Tirkge cevirisini muayene kabuyl komisyonuna“
Sunacaktir,

TIBBI OZELLIKLER]

tedarikei firma ve bayisi olarak tammladigini gésterir TITURR veya UTS kayitlaring (T.C
Saglik Bakanliginin ilgili WEB sitesinden  alinan kayit belgeleri),teklif ettikleri
trlin/iirtnlere ait TITUBR veya UTS kayitlar ve jhale dosyasmda alim: yapilmak istenen

TESLIMAT SEKLi lrtinlerin SUT kodlar: jle teklif ettikleri tiriinlerin SUT kodlarinmn eslesmis olduguna dajr
VE belgeleri ihale dosyasina sunmalidir,

. ZORUNLU 4. Uriin tedarikgi/bayi sorgulamalar; Oneelikle Tiirkiye Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu(TITCK)

OZELLIKLER Uriln Takip Sistemi (UTS) https://utsuy ulama.saglik.pov.tr/ adresinden, UTS’de iiriin

kayith degilse TITUBR sisteminden yapilacaktirUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasimnmn veri tabamindaki tiim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde
diizenlenmis ve eksiksiz olarak tanimlanmis olmag; gereklidir,

5.Istekli jhale komisyonunca degerlendirilmek tizere ep az 1 adet numuneyi ihale esnasinda
ihale komisyonuna sunacaktir.

6. Firma miadinn dolmasina 4(dort)ay kala kullanilmamis tiriingi degistirmelidir,

7.Yiiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu
tespit edilen firiini yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir.

IMZA-KASE
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T.C.

ISTANBUL TIP FAKOLTESI C:ﬂ /

| iSTANBUL ﬁNiVERSiTESi CERRAHPASA TIP FAKULTES] :]
DI$ HEKIMLIGI FAKOLTEST  [_] {
SARF MALZEME TEKNIK SARTNAME |, 0000 =@
FORMU
J ONKOLOJ ENSTITUS( 1
I
. - = - =
MALZEMENIN ADI SUT KODU.QRZOZO KOQOSTOMI[LEOS'I_‘OMI TORBASI TEK PARCALI
ALTTAN BOSALTMALI (FILTRE DAHIL) 55-59 MM
1. Torbann cilde yapisacak adaptdr kismi hidrokolloid yapiskandan mamiil olmalidir.
2. Keskin késelere sahip olmamals, yuvarlak kesimli olmalidir.
3. Torba gapt 55£5mm olmali, 10mm’den baslayip mm’ye kadar kesilebilir olmalidir.
FIZIKSEL 4. Esnek elastik ve bikiilebilir olmalidir.
o . . 5. Yapiskan kisminda torbanm el degmeden tatbikini saglamak igin film kulakeik
OZELLIKLERI olmalidir
6. Post op dénemde gaitanin ve stomamn gbzlemlenebilmesi igin torbanin rengi
transparan olmahdir.
7. Suya dayanikii olmalidir. ]
1. Igerdigi Ph degeri cilde uyumlu olmali, hipoallerjenik olmahdir. '
2. Torbanin yapisi; ses, koku, sicaklik ve sogukluk hissini minimuma indirme
. Ozelligine sahip olmalidir,
glzl\];[Z: iS[?IfJERi 3. Torbanin  bilesiminde; EVA (ethylene  —  vinly acetate), PVDC
(polyvinlyidichloride), CPE (clorin polyethylene), EMA (ethylene methacrylate),
EVOH (ethylene vinyl alcohol), polyethylene ve corovin gibi iiriinlerin bir veya
| birkagi ver almahdir,
DEPOLAMA ;.Senn ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
SARTLARI 3'
KULLANIM YERIi VE 1. Kolostomili/ ileostomili hastalarin yatarak tedavi gordikleri initelerde
OZELLIGI kulamlacaktir.
URETIM TARIHI VE | 1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yil miadli olmalidir.

iADI 2.

™

‘ 1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

2. Malzemeler giincel tibbi cihaz yonetmeligi, saglk uyg

ulama tebligi, etiket kanununa

AMBALAJ SEKLI VE ‘

uygun olmalidur.

_|___|

MIKTARI JB. UBB kodu orijinal etiket olarak iiriin iizerinde olmalidir. Kutu UBB’ si (6,12,24 vb.)
tamimlianan Uriinler i¢in tek tek etiket yapimali ve iiretici firmanin etiket yOnetmeligine
uygun izin belgesi “noter onayli Turkge gevirisini muayene kabul komisyonuna*
sunacaktir, A

TIBBI OZELLIKLER]

1.So6zlesmenin  imzalanmasma miiteakip malzeme ilgili Tasmr Kayit ve Kontrol
Yetkilisinin talebi tizerine belirli aralikiarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparis

¢ekildigi andan itibaren en ge¢ 10(on) giin igerisinde teslimat gergeklestirmek zorundadr,
2. Teklif edilen malzeme T.C. Saghk Bakanlig: tarafindan onaylanmis, Tiirkiye ilag ve Tibbi

TESLIMAT SEKLI Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitli olmast gerekmektedir.
VE 3.1haleye teklif veren istekli tedarikgi firma (Uretici/ithalater) ise kendisine ait, bayi ise
ZORUNLU tedarik¢i firma ve bayisi olarak tammladigim gésterir TITUBB veya UTS Kayitlarini
OZELLIiKLER (T.C Saglik Bakanligmm ilgili WEB sitesinden alinan kayit belgeleri),teklif ettikleri
Uriin/iirtinlere ait TITUBB veya UTS kayitlari ve ihale dosyasinda alimi vapilmak istenen
triinlerin SUT kodlart ile teklif ettikleri iriinlerin SUT kodlarmin eglesmis olduguna dair
belgeleri ihale dosyasina sunmalidir.
| 4. Uriin tedarikgi/bayi sorgulamalar 6ncelikle Tiirkiye [lag ve Tibbi Cihaz Kurumw(TITCK)
IMZA-KASE IMZA-KASE IMZA-KASE . ’
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[STANBUL TIP FAKULTESI 1

T.C.
CERRAHPASA TIP FAKULTES! [

ISTANBUL UNIVERSITESI
DI$ HEKIMLIGI FaKOLTES] [ ]
SARF MALZEME TEKNiK SARTNAME | . voronmnsiimoss =1

FORMU

ONKOLOJI ENSTITUST I

| Urtin Takip Sistemi (UTS) https://utsuyeulama.saghik.cov.tr/ adresinden, UTS’de tiriin
kayitl degilse TITUBB sisteminden yapilacaktirtUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasmin veri tabanindaki tiim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde
duzenlenmis ve eksiksiz olarak tamimlanmis olmasi gereklidir.

5.Istekli ihale komisyonunca degerlendirilmek iizere en az 1 adet numuneyi ihale esnasinda
ihale komisyonuna sunacaktir.

6. Firma miadmin dolmasina 4(dért)ay kala kullanilmamis triinii degistirmelidir.

7.Yiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatah, bozuk oldugu
tespit edilen tirlinii yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir.
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1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yil miadl, olmalidir.
— S |

1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir. |

~ o 2 e - |

| ONKOLOJI ENSTITUS() -

| SUT Kopy :OR2700 NEMLENDIRIC| HAZNFE INFANT PEDIATRIK } |

( |
oZan Yogun Bakim Unitesinde kullanilan ventilatorler ve l

FiZIKSEL
OZELLIKLER]

|
|
12.  Humidifier chamber tizerinde otomatik su beslemesini satlavacak baslang hortumu bulunmalidr. ‘Il ||
= _________\—\
DEPOLAMA ' |

SARTLARI

MiADI

TESLIMAT SEKL|
VE
ZORUNLU
OZELLIKLER
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1. Fakiltemiz demirbaginda kayith olan Yeniq
humudiferierde kullanima uygun olmalidir,
2. Chamber nemlendiricisi steri] distile suyu chambere otomatik olarak gekmelidir. Humudifier chamber [
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8. Chamber direnci 601/dk sabit gaz akist izmda en ¢ok 0.45 cm H20 olmalidir,
9 . :

10.  Fanus saydam bir malzemeden Uretilmis olmal; ve tabanla birlegim bolgesinde sizdirmazlik saglayan ||
yaltim malzemes;j kullanilmalidyr,
11, Humidifier chamber otomaii su besleme saglayacak samandira sistemi ile caligmalidir,

1.Serin ve kyry yerde muhafaza edilmelidir,

_\——_______________

belgeleri ihale dosyasina sunmalydyr, |
4. Uriin tedarikci/bayi sorgulamalar: oncelikle Turkiye flag ve Tibpj Cihaz Kurumu(TITCK) Uriin Takip Sistemi | |
(UTS) hl_lpg://ugsu\y.liama;saulﬂc.goz.tg/ adresinden, TS “de iirtin kayith degilse TITUBB sisteminden
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I | SUT KODU: OR1720 o |
MALZEMENIN ADI ‘ (
- __REKTAL TUP PVC
1. Uriin, kalin bagirsaga lavaj yapmak, atiklar1 bosaltmak ve ilag T
‘ uygulamak i¢in tasarlanmig olmalidir. |
‘ 2. Uriiniin 18 =35 CH aralifinda 6l¢ii secenekleri olmalidir. ‘ |
; |
“ ‘| 3. Uriin plastik veya kauguk malzemeden imal edilmis olmalidar.
’ ‘ | 4. Uriiniin uzunlugu en az 35 cm olmalidir.
‘ 5. Uriin biikiilmeyi 6nleyen uygun sertlige sahip olmalidir. ’ (
6. Uriin giris kolaylig1 saglayan ylizeye sahip olmalidur. / |
(I;IZZI;IEIS,E%LERI | 7. Urliniin travma olusturmayan yuvarlatilmis kapali distal ucu ’ ‘
olmalidir. |
H 8. Uriiniin distal kisminda doku emilmesini 6nleyen capraz iki yan H
‘ ‘ deligi olmalidur. | ‘
| 9. Uriiniin disarida kalan ucu beslenme setleri ve ¢am agaci ile “ |
baglantiya uygun olmalidir. | |‘
10. Uriiniin renk kodlu huni konnektérleri olmalidir. ’ ‘
| T
KIMYASAL '
‘ OZELLIKLERi | -
Df;?{ﬁgiA l‘ 1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilﬂalidir. - ‘ ‘
KULLANIM YERI VE / |
OZELLIiGI | o | ’
Il\jll;f;iM TARIHI VE ‘ 1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) y1l miadl1 olmalidir.

B |

AMBALAJ SEKLI VE

1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
2. Malzemeler giincel tibbi cihaz yonetmeligi, saghk uygulama tebligi, etiket kanununa
uygun olmahdir. |

MIKTARI 3. UBB kodu orijinal etiket olarak iiriin lizerinde olmalidir. Kutu UBB’ si (6,12,24 vb)
‘ | tammlanan iiriinler icin tek tek etiket yapilmali ve iiretici firmanin etiket yOnetmeligine
uygun izin belgesi *“noter onayli Tiirkge cevirisini muayene kabul komisyonuna® |
‘ - sunacaktir, |
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| TIBBi OZELLIKLERI | ]

1.Sbézlesmenin  imzalanmasina miiteakip malzeme ilgili Tagmir Kayit ve Kontrol
Yetkilisinin talebi iizerine belirli arahklarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparis
¢ekildigi andan itibaren en geg¢ 10(on) giin igerisinde teslimat gergeklestirmek zorundadir.

2. Teklif edilen malzeme T.C. Saghk Bakanlig: tarafindan onaylanmug, Tiirkiye flag ve Tibbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitl olmasi1 gerekmektedir.

3.1haleye teklif veren istekli tedarik¢i firma (tretici/ithalatg1) ise kendisine ait, bayi ise
tedarik¢i firma ve bayisi olarak tamimladigmi gésterir TITUBB veya UTS kayitlaring
(T.C Saglik Bakanligmin ilgili WEB sitesinden alinan kayit belgeleri),teklif ettikleri
Urtin/tiriinlere ait TITUBB veya UTS kayitlar: ve ihale dosyasinda alim yapilmak istenen

TESLIMAT SEKLI trtinlerin SUT kodlar ile teklif ettikleri tiriinlerin SUT kodlarinm eslesmis olduguna dair

VE belgeleri ihale dosyasina sunmahdir.
. ZORUNLU 4. Urun tedarikgi/bayi sorgulamalar1 6ncelikle Tiirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu(TITCK)
OZELLIKLER Uriin Takip Sistemi (UTS) hitps://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, UTS’de iiriin

kayith degilse TITUBB sisteminden yapilacaktrtUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasinin veri tabanindaki tim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde
diizenlenmis ve eksiksiz olarak tanimlanmis olmasi gereklidir.

5.Istekli ihale komisyonunca degerlendirilmek iizere en az 1 adet numuneyi ihale esnasinda
ihale komisyonuna sunacaktir.

6.Firma miadnim dolmasina 4(dort)ay kala kullaniimams iirtinii degistirmelidir.

7.Yiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatal;, bozuk oldugu
tespit edilen tiriinti yenileri ile 10 (on) giin ierisinde degistirecektir. J
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SUT KODU:OR1470 TORBA PARENTERAL BESLENME ]
MALZEMENIN ADI | ISIKTAN KORUMALI 1001-2000 ML
1. Uriin, parenteral beslenme islemlerinde kullamimak iizere tasarlanmis
olmaldir.
2. Uriin giin 1s18indan etkilenebilecek ilaglarin korunabilmesi icin renkli
opak malzemeden iiretilmis olmahdir.
3. Urtin, EVA (Etil Vinil Asetat) yapisinda olmalidr.
4. Uriiniin 150-4000ml arasinda se¢enekleri olmalidir.
5. Uriin cihaz dolum portu, uygulama portu ve acil durum portu yer alacak
FIZIKSEL sekilde 3 portlu yapida olmalidur.
OZELLIKLER] . . .
6. Uriin lateks ve DEHP icermemelidir.
7. Uriin saglam ve gtivenilir olmalidir ve asildiginda kopmamalidir.
8. Urlin pratik sekilde asilabilmeli ve iizerindeki Olgekler agik ve net
olarak okunabilmelidir.
9. Uriin dolumun yapilacagi cihaz ve cihaz ile birlikte calisan transfer
setlere ve valf sete uyumlu olmalidur.
10.
KIMYASAL
OZELLIiKLERI
DEPOLAMA ;.Serm ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
SARTLARI 3
KULLANIM YERI VE
OZELLiGi
URETIM TARIHI VE | 1.Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) y1l miadh olmalidur,
MIADI 2.
1. Malzeme orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
AMBALAJ SEKLI VE 2. Malzemeler giincel tibbi cihaz yonetmeligi, saglik uygulama tebligi, etiket kanununa
MIKTARI uygun olmalidir.
3. UBB kodu orijinal etiket olarak tiriin {izerinde olmalidir, Kutu UBB’ si (6,12,24 vb.)
tanimlanan iiriinler icin tek tek etiket yapilmali ve iiretici firmanmn etiket yOnetmeligine

|4

uygun izin belgesi “noter onayli Tirkee gevirisini muavene kabul komisyonuna*

IMZA-KASE
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sunacaktir.

TIBBI OZELLIKLERI

TESLIMAT SEKLI
VE
ZORUNLU
OZELLIKLER

1.S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip malzeme ilgili Tasmirr Kayit ve Kontrol
Yetkilisinin talebi fizerine belirli araliklarla teslim edilecek olup, yiiklenici firma siparis
¢ekildigi andan itibaren en ge¢ 10(on) giin icerisinde teslimat gergeklestirmek zorundadir.

2. Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanhig: tarafindan onaylanmis, Tiirkiye Ilag ve Tibbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi’na (TITUBB) kayitl olmast gerekmektedir.

3.1haleye teklif veren istekli tedarikgi firma (iiretici/ithalat¢t) ise kendisine ait, bayi ise
tedarik¢i firma ve bayisi olarak tanimlacigimi gosterir TITUBB veya UTS kayitlarin
(T.C Saglk Bakanhgmn ilgili WEB sitesinden alman kayit belgeleri),teklif ettikleri
tirtin/iiriinlere ait TITUBB veya UTS kayitlart ve ihale dosyasinda alimi yapiimak istenen
triinlerin SUT kodlart ile teklif ettikleri iiriinlerin SUT kodlarmnm eslesmis olduguna dair
belgeleri ihale dosyasina sunmalidir.

4. Urtin tedarikgi/bayi sorgulamalari 6ncelikle Tiirkiye flag ve Tibbi Cihaz Kurumu(TITCK)
Uriin Takip Sistemi (UTS) htips://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, UTS’de iiriin
kayith degilse TITUBB sisteminden yapilacaktirUBB koduna sahip olan malzemelerin
Ulusal Bilgi Bankasinim veri tabanindaki tiim bilgilerin malzemeyi tarif edecek sekilde
diizenlenmis ve eksiksiz olarak tammlanmis olmasi gereklidir.

5.Istekli ihale komisyonunca degerlendirilmek tizere en az 1 adet numuneyi ihale esnasinda
ihale komisyonuna sunacaktir.

6. Firma miadinin dolmasina 4(dort)ay kala kullanilmamis triinii degistirmelidir.

7.Yiiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatal, bozuk oldugu
tespit edilen tirlinii yenileri ile 10 (on) giin igerisinde degistirecektir.

IMZA-KASE




