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Invaziv mantar enfeksiyonu tanimlama kit serumda aspergillus galaktomannan antijenini
sandwich ELISA yontemi ile saptayabilmelidir.

Numune serumdaki galaktomannan antijeni varligini 4 saatte tanimlayabilmelidir.

Microplate esasli olup, her bir kit 96 kuyucuklu olmalidir.

invaziv mantar enfeksiyonu tanimlama kiti ile birlikte yUklenici firma kitin galismasina uygun 1
adet sistemi Istanbul Tip Fakiltesi hastanesine kuracaktir.

YUKlenici firma cihaz kurulumu sonrasinda cihazin/sistemin tim 6zellikleri ve kullanimi ile ilgili
butlin ayrintilari anlatan orijinal kullanim kitabi ve Turkge gevirisini, gunluk ve yillik cihaz bakim
planlarini da iceren bir cihaz dosyasini laboratuvar sorumlusuna verecektir.

Bu ihaleyle alimi yapilan kitler tuketilinceye kadar cihazlar laboratuvarda kalacak ve bu siire
icerisinde olugabilecek her turll bakim ve onarimdan yuklenici firma sorumlu olacaktir.

Yuklenici firma kuracagi cihazlarin teknik takip, bakim-onarimini yapacak teknik elemanlarinin ve
kit sipariglerini takip edecek elemanlarinin iletisim bilgilerini cihaz kurulumu sirasinda laboratuvar
sorumlusuna vermelidir. :

Yuklenici firma cihazi kullanacak personele cihazi kullanabilecek seviyede egitim saglayacak,
gerek duyuldugunda egitimler tekrarlanacaktir. Egitim verilecek eleman sayisinin belirlenmesi ve
verilen editimin yeterliligi kurum tarafindan belirlenecek ve onaylanacaktir. Egitim sonunda
kullanicilara sertifika verilecektir. Egitim sirasinda kullanilan malzemeler yiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

Yuklenici firma cihazda herhangi bir ariza meydana geldigi takdirde arizay! yukleniciye bildirdikten
sonra 4 saat igerisinde midahale etmeli ve 24 saat iginde cihaz tamir edilmelidir. Ariza 7 gin
icerisinde giderilemez ise yeni bir cihaz ile degistirmelidir. Cihazin arizall oldugu stre icerisinde
laboratuvara gelen istekler ylklenici tarafindan kurumun uygun gérdugu ihale kapsamindaki diger
laboratuvarlarda galigilacaktir. Bu ihale kapsaminda tek laboratuvarda kurulu cihaz ve sistemlerde
ise cihazin arizall oldugu sire boyunca bagvurular yiklenici tarafindan laboratuvar sorumlusunun
onayladi§l dis laboratuvarda calisilacak ve creti yiklenici tarafindan karsilanacaktir. Arizaya
belirtilen slirede mudahale veya cihaz tamiri ya da cihaz degisimi yapiimadigi takdirde sozlesme
bedeli Gzerinden gunlik %0,1'i oraninda ceza uygulanacaktir.

Bu ihale kapsaminda kurulan tim cihazlar igin, ayni arizanin ayni cihazda 1 ayda 3 defadan fazla
tekrarlanmasi halinde cihaz en az esdegeri bir cihaz ile degistirilecektir. Laboratuvar sorumlusunun
talebi dogrultusunda 1 ay igerisinde cihaz degistiriimedigi takdirde sézlesme bedeli tzerinden
gunluk %0,1'i oraninda ceza uygulanacaktir,

- Kurulan cihazlarin yerinin degistiriimesi gerektiginde, yuklenici firma idarenin talebi dogrultusunda

bildirim tarihinden itibaren 15 is gini iginde cihazin demontajini yapacak ve idarenin yer teslimini
takiben 15 gun icinde kurulum, kalibrasyon ve validasyon iglemlerini Ucretsiz olarak yapacaktir.
idarenin talebini takiben 15 is ginu icinde cihazin yeri degistirimedigi takdirde stzlesme bedeli
Uzerinden gunlik %0,1 oraninda ceza uygulanacaktir.

Kurulan cihazlarin laboratuvar isletim sistemi (LIS) kurum tarafindan saglanacak ve baglantilar
kurum tarafindan yapilacaktir. Yuklenici firma sozlesme imzalanmasini takiben cihazin LIS baglanti
verilerinin bulundugu dosyayi laboratuvar sorumlularina teslim edeceklerdir. idarenin talep etmesi
durumunda, bagdlantisi i¢cin gerekli olabilecek bilgisayar, lazer yazici ve data kablosu, RS232
komport gibi sarf malzemeler yiklenici tarafindan Ucretsiz olarak karsilanacaktir.

Test sayilari hesaplanirken hastane otomasyonunda raporlanmis test sayilari esas alinacaktir.
Dogru ve guvenilir sonug elde etmek icin yapilan kalibrasyon, kontrol galismasi, test tekrari gibi
nedenlerle tiiketilen testler, kontrol materyalleri ve sarf malzemeler yUklenici firma tarafindan
Ucretsiz karsilanacaktir.

. Numune alinmasi, test galigmasi ve hastaya sonug verilmesi igin gerekli olan tum sarf ve kirtasiye

malzemeleri asagida belirtilen miktarlarda ihale kapsamindaki birimlere yiiklenici firma tarafindan
Ucretsiz teslim edilecektir. ihale bunyesindeki tum sarf ve kirtasiye malzemelerinde teslimat
yapilacak olan laboratuvar sorumlusunun onayi alinacaktir.

Mikrosantrifuj tuptl (distan burgulu kapakli, dibi konik) (1,5 ml) : Test basina iki adet

1000 mikrolitrelik pipet ucu: Test basina 5 adet
200 mikrolitrelik pipet ucu: Test bagina 3 adet
Steril distile su: Her bir kutu kit igin (96 test) 2 litre
1000 mikrolitrelik otomatik pipet: 1 adet

200 mikrolitrelik otomatik pipet: 1 adet

200 mikrolitrelik gok kanalli otomatik pipet: 1 adet
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Isi blogu: 1 adet
Otomatik microplate yikayici: 1 adet
Microplate okuyucu 450 nm ve 620 nm dalga boyu spektrofotometre: 1 adet
Lazer yazici: 1 adet
. 1,5 mllik konik ve polypropylene mikrosantriftij tipleri cevirmek igin mikrosantriftj: 1 adet
Test kullanim kitapgiginda belirtilen test ¢calismasi icin gerekli ama kit iceriinde bulunmayan ek
sarflar test sayisinin % 10 fazlasi kadar temin edilecektir.
15.  Kitler orjinal ambalajinda olup, Uzerinde Uretici firma adi ve lot numarasi, son kullanma tarihi,
saklama kosullari yazili olacaktir. Kitler rutubete karsi 6nleyici ambalajlarda olacaktir.

33— =T

KiIMYASAL Aspergillus Galaktomannan Antijeni Kiti invaziv mantar enfeksiyonunu tanimlamaya yardimci olacak ve
OZELLIKLERI | antijeni sandwich ELISA yontemi ile saptayacaktr.
DEPOLAMA 1. Kitler birimin istedi dogrultusunda belirtilen periyodlarda teslim edilecektir.
SARTLARI 2. Urtne uygun depolama (soduk zincir) ve transfer sartlar firma tarafindan sagdlanacaktir.
KULLANIM 5
YERI _ VE | Laboratuvarda aspergillus galaktomannan antijenini saptama amagl kullanilacaktir
OZELLIGI
URETIM 1. Kitlerin son kullanma tarihi en az 9 ay miadl olacaktir.
TARIiHI VE | 2. Son kullanma tarihi yaklagan Urunler firmaya onceden haber veriimek kaydiyla 2 ay éncesinden
MIADI Ucretsiz dedistiriimelidir,
1. Aspergillus galaktomannan antijeni kiti orjinal ambalaji Gzerinde Uretici firma adi, lot numarasi,
AMBALAJ saklama kosullari, miktar olarak ambalaj icerigi yazih olacaktir.
SEKLI VE | 2. Darbeli ve agilmis ambalajlar kesinlikle alinmayacaktir.
MIKTARI 3. Ambalajlarin ilgili birimde sorumlu kisi ile birlikte kontroli neticesinde ambalaji acilmis, kirik, catlak
ve sterilizasyonu bozulmus malzemeler yenisi ile dedistirilecektir.
TESLIMAT Yuklenici kiti idarenin/birimin siparisine istinaden 20 gin igerisinde partiler halinde teslim etmek
SEKLI zorundadir.

1. Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanli§ tarafindan onaylanmig, Ulusal Bilgi Bankasl
koduna ait Ulusal Bilgi Bankasindan alinmis koda sahip olmali, sahip olmayan maizeme igin
firma UBB kapsam dis! belgesini ihale evraklari iginde sunmalidir.

2. lIstekli, degerlendiriimek zere en az 96 testlik bir kutu kiti, calisma igin kullanilacak sarf

éggllﬁklliER malzemeleri ve cihazlari, ayrica brosiri ihale sonrasi ilk 3 is glnu igerisinde ilgili laboratuvara

teslim edecek, gelen numuneler ve broslr degerlendirilecek ve degerlendirme sonucuna gore
ihale karara baglanacakitir.

3. Yuklenici firma, ambalajl acildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu tespit
edilen urini yenileri ile Ucretsiz olarak degistirecektir.
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MALZEMENTY ADL | \i TUBERCULOSIS REAL- TIME PCR KITi

1- Test, kapali bir sistemde gergeklesmeli ve cihaza drnck yiiklendikten sonra sonug alinmcaya kadar
herhangi bir miidahaleye gerck duyulmamalidir.

2- Mikobakteri Real Time PCR kiti; her bir test igin drnekler arasi kontaminasyon riskini engelleyecek
sekilde, tek kullanimlik, tek bir kapali kartus seklinde olmalidir.

3- Kit giinliik sonug vermeye uygun olmalt ve her bir drnek igin tek tek galisilabilir 6zelliktc olmalidir.
4- Kit tiim PCR analiz islemlerini a) niikleik asit izolasyonu, b) amplifikasyon ve ¢) tespit etme
islemlerini tek bir kapali kartus igerisinde tam olomatik olarak yapmalidir.

5- Kit rifampisin direncini tek basamakta rpoB genindeki mutasyonlari melt-curve (erime egrisi) esasina
gore analiz ederck saptamalidir.

6- Kit 1S6110 ve 151081 sckansina ayni anda bakabilmelidir.

7- Kitin test kartusu i¢inde, bir test igin gerekli olan tim malzemeler (DNA/RNA izolasyonu, primerler,
problar, buffer soliisyonu, enzimler, rek kontrolleri, PCR kontrolleri ve amplifikasyonun dogru bir
sckilde gerceklestigini kontrol eden kontroller) bulunmali ve kontaminasyonu engellemek igin
DNA/RNA izolasyonu kartusun i¢inde yaptimahdir.

8- Kitin test kartusu 2 - 28°C"de son kullanma tarihine kadar muhalaza edilebilmelidir.

9- Kitin alt okuma limiti 11.8 CI'U/ mL olmalidir.

10- Test karlusu igerisinde sonuglarin dogrulugunu ve performansmi Slgen iki ayri kontrol olmah
(Probe Check Control: PCC — Reaktif Yeterliligi Kontrolii ve Specimen Processing Control: SPC —
Omnek Isleme Yeterliligi Kontrolil) ve bu kontroller uygun ¢ikmadig takdirde sistem test sonucunu
vermemelidir.

11- Kitin sonug verme zamani 90 dakikay: gegmemelidir.

12- Uriiniin tizerinde malzemenin adi, kisaltmasi, igerigi, lot numarasi, miktari, diretici firmanimn adi,
iiretim ve son kullanma tarihi bulunmalidir. Orijinal kit prospekiiisiinde testin duyarlihk ve dzgilliigi
acik olarak belirtilmelidir.

13- Yiklenici. sistem ile birlikte teklil edilen cihazin periyodik bakim ve kalibrasyon islemini, bu
islemlerin hangi kosullarda ve ne sikhikta yapilacagini, bu islemlerde ne gibi teghizata (cihaz. alet,
kalibrasyon kiti..vb.) gereklilik olacagim bir protokol halinde ilgili birime vermek ve gerekli iglemleri
yapmakla ytikimladir.

14- Yiiklenici tarafindan teklif edilen cihaz halen iiretimde olmali ve kit ile uyumlu olmalidir. Kitlerin
tamami kullamlincaya kadar ilgili cihaz bgliimde kurulu ve faal durumda olacaktir.

15- Cihazlarda herhangi bir ariza meydana geldigi takdirde, arza yikleniciye bildirildikten sonra ayni
giin iginde tamir edilecektir. Ariza yedi giin icerisinde giderilemez ise cihaz yenisi ile degistirilecektir.
Herhangi bir sistemde bir hafta iginde aymi anizanin bir defadan fazla tekrarlamas: halinde sistem
yitklenici tarafindan yenisi ile degistirileccktir,

16- Yiiklenici. cihazlarin bilgi islem sistemine entegrasyonunu da yapmakla ytktimliidir.

17- Yiiklenici, cihaz ile birlikte gerekli olan her tirli tip ve sarf malzemeleri temin etmekle
yitkiimladiir.

18- Yiiklenici, cihazi kullanacak personele cihazi kullanabilecek seviyede egitim saglamalidir. Bu
strada harcanacak kit ve sarf malzemeleri yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

19- izolasyon. amplifikasyon ve tespit iglemleri igin gerekli olan titm reaktifler, cihaz ve ckipmanlar
ticretsiz. saglanmalidir. Teklif cdilen test kitlerinin ve sisteminin in vitro diagnostik kullamima
uyguniugu CE IVD sertifikasiyla belgelendirilmis olmalidir. Kontrol galigmalari igin gerckli olabilecek
test miktarlar yiiklenici firma taralindan karsilanmalidir,

FIZIKSEL VE KIMYASAL
OZELLIKLERI

Uriiniin {izerinde saklama kosullari yazili olmalidir. Transport, Gretici firmanin 6ngérdigt kosullarda

‘POL: JARI 5 i x . . -
DR DA AT (soguk zincir vb.) teslim edilmelidir,
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M. tuberculosis kompleksi DNA’sin1 ve direng gen veya genlerinin DNA bélgelerini real time PCR

Ié}]:‘]]:?;gr TERL KL yontemi ile saptayabilmelidir.
. ; o -Kitlerin son kullanma tarihi en az 1 yil miadli olmalidir.
;E{?;:M TARIATVE -Son kullanim tarihi yaklasan iriinler [irmaya dnceden haber verilmek kaydiyla 2 ay &ncesinden
£y

licretsiz degistirilmelidir.

AMBALAJ SEKLI VE
MIKTARI

Urtin orijinal agiimamig ambalajinda teslim edilmelidir. Ayrica yiiklenici [irma; ambalaji acildiginda,
kullanima uygun olmayan, hatall. bozuk oldugu tespit edilen driinii yenileri ile ficretsiz olarak
degistireccktir.

TESLIMAT SEKLI

Yiiklenici idarcnin/birimin siparigine istinaden 20 giin icerisinde partiler halinde teslim etmek
zorundadir.

ZORUNLU
OZELLIKLER

- Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanlii tarafindan onaylanmug, Ulusal Bilgi Bankasindan alinmig
koda sahip olmalidir. UBB kapsam dis1 olanlar, kapsam digi belgesini ihale dosyasinda sunmalidir.
-Firma ihale sonrasinda ilk 3 is gind igecrisinde ilgili Anabilim Dalinin laboratuvarina driiniin
degerlendirmesi igin cn az 1 adet numune getirecek. gelen numuneler test edilecck, degerlendirilecek ve
degerlendirme sonucuna gore uygun olmadigr takdirde ihale disi birakilacaktir.

-Tiim malzemelerin teknik sartnameye uygunlugunun gosterilmesi amactyla sartnamedeki tiim
ozellikleri tastyan firma orijinal katalogu, firma kagsesi basilarak ihale evrag ile teslim edilmelidir.
-Firma teslim ctmis oldugu malzemelerin miadinin dolmasina 2 ay kala yenisi ile degigtirecektir.

“Test sayilari hesaplanirken hastane otomasyonunda meveut sayilar dikkate alinacaktir, Test calismasi
sirasinda kalibrasyon, kontrol, test tckrart vb. nedenlerden dolayr tiiketilen testler [irma tarafindan
karsilanacaktir.

-Yiklcnici firma: ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali. bozuk oldugu tespit edilen
{irtinii yenileri ile licretsiz olarak degistirecektir.

‘Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tiim masraflar
ylikleniciye aittir.

-Malzemeler, yiiklenici tarafindan Istanbul Tip Fakiiltesi Kit-Kimyasal Deposuna getirilmek ve
gosterilen yere elemanlari vasitasiyla istil edilmek kosuluyla teslim edilmek zorundadir.
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MALZEMENIN: | BRAIN HEART INFUSION AGAR
FiZIKSEL Uriiniin tizerinde malzemenin adi, kisaltmasi, icerigi, lot numarast, miktari, iretici firmanin ad, Uretim ve son
OZELLIKLERI kullanma tarihi bulunmalidir,

. Toz halinde olmalidir. Besiyerlerinin agar oranlari, ckime uygun miktarda olmalidir. Besiyerlerinin
KIMYASAL . - o o P . : - " , o : ..
OZELLIKLERI mikroorganizma treticiligi yeterli olmalidir (Ekilen sayida mikroorganizmay: tiretebilmelidir). Besiyerlerinin

’ kalitesi en az ii¢ tiniversite hastanesi tarafindan onaylanmis olmalidir.
DEPOLAMA Uriiniin iizerinde saklama kosullart yazili olmalidir. Transport, tiretici firmantn dngdrdigi kosullarda (soguk
SARTLARI zincir vb.) teslim edilmelidir.
KULLANIM ,
YERIVE In vitro mikrobiyolojik incelemelerde kullanima uygun olmalidir.
OZELLIGI
. . .. | -Son kullanma tarihi en az | yil miadli olmalidir.
URET-IM TARIHL | _ Son kullanma tarihi yaklagan iiriinler firmaya tnceden haber verilmek kaydiyla 2 ay 8ncesinden iicretsiz
VE MIADI g i

degistirilmelidir.

AMBALAJ Uriinler orijinal ambalajinda olmalidir. Darbeli ve agilmis ambalajlar kesinlikle alinmayacaktir. Ambalajlarin

EKLI VE ilgili birimde sorumlu Kigi ile birlikic kontrolii neticesinde ambalaji agilmig, kirik, gatlak ve sterilizasyonu
oE bozulmus malzemeler yenisi ile deBistirilecektir. Her kutunun {izerinde besiyerinin hazirlamg formili ve
MIKTARI s

prosediirii olmalidir.
ggls(liliMAT Yitklenici idarenin/birimin siparisine istinaden 20 giin igerisinde partiler halinde teslim ctmek zorundadir.
~ Teklif edilen malzeme T.C. Saghk Bakanligi tarafindan onaylanmg, Ulusal Bilgi Bankasindan alinmig koda
sahip olmalidir. UBB kapsam digt olanlar. kapsam di1 belgesini ihale dosyasinda sunmalidir.
-Firmalar teklif ettikleri iiriintin en az 1 adet 6rnegini ihale sonrast ilk 3 is giinti igerisinde ilgili laboratuvara
teslim edecek, gelen numuneler degerlendirilecek. degerlendirme sonucuna gore ihale karara baglanacaktir.
-Tiim malzemelerin teknik sartnameye uygunlugunun gosterilmesi amactyla sartnamedeki tim dzellikleri
tagiyan firma orijinal katalogu, firma kagesi basilarak ihale sirasinda teslim edilmelidir.
-Firma teslim etmis oldufu malzemelerin miadinm dolmasina iki ay kala yenisi ile depistirecektir.
ZORUNLU -Yiiklenici firma; ambalaji agildiginda, kullamima uygun olmayan, hatal, bozuk oldugu tespit edilen friini
OZELLIKLER yenileri ile ticretsiz olarak degistireceklir.
-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan laboratuvar incclenmesi istenmesi halinde tiim masraflar ylikleniciye
aittir.
-Malzemeler birimin istegi dogrultusunda partiler halinde teslim edilecektir. Ancak birimin talep ettigi
malzemeler vilklenici tarafindan, talep edildigi tarihten itibaren en geg 20 takvim giinil iginde teslim cdilmek
zorundadir. )
-Malzemeler. yiiklenici tarafindan Istanbul Tip Fakiiltesi Kit-Kimyasal Deposuna getirilmek ve gosterilen yere
elemanlar vasitasiyla istil edilmek koguluyla teslim edilmek zorundadir.
iMZA - KASE IMZA-KASE IMZA - KASE
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FORMU

MALZEMENIN
ADI KROMOJEN AGAR
FIZIKSEL ) Uriintin Gzerinde malzemenin adi, kisaltmasi, igerigi, lot numarasi, miktar, tirctici firmanmn ady, tiretim ve son
OZELLIKLERi kullanma tarihi bulunmalidir.
Toz halinde olmalidir. Besiyerlerinin  agar oranlari, ckime uygun miktarda olmalidir, Besiyerlerinin
mikroorganizma fireticiligi yeterli olmahdir (Ekilen sayida mikroorganizmay: tretebilmelidir). Besiyerlerinin
KIMYASAL kalitesi en az ti¢ Uiniversite hastanesi tarafindan onaylanmis olmalidir.
OZELLIKLERI Igerdigi kromojenik maddeler sayesinde Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida krusei ve Candida
tropicalis’in farkli renklerde koloni olusturmasini ve boylece diger tiirlerden ayirt edilmesini saglamalidir, Agar
(15 g/), pepton (10,2 g/1), kromojenik karigim (22 g/l), kloramfenikol (0.5 g/l) igermelidir.
DEPOLAMA Urliniin {izerinde saklama kogullar: yazili olmalidir. Transport, tiretici firmanin 6ngérdiigi kosullarda (soguk
SARTLARI zineir vb.) teslim edilmelidir.
KULLANIM
YERI VE In vitro mikrobiyolojik incelemelerde kullanima uygun olmahidir.
OZELLIGI
URETIM TARIHI | Son kullanma tarih_i en 'az 1 yil I‘I.l'ia:dll olmalidir. “ ' ) . : )
. - Son kullanma tarihi yaklasan driinler firmaya 6nceden haber verilmek kaydiyla 2 ay oncesinden iicretsiz
VE MIADI desistirilmelidi
egistirilmelidir.
Uriinler orijinal ambalajinda olmahdir. Darbeli ve agiimis ambalajlar kesinlikle alinmayacaktir. Ambalajlarin
AMBALAJ gt a5 s e ; ke
EKLI VE ilgili birimde sorumlu kisi ile birlikic kontrolii neticesinde ambalaji agilmus, kirk, ¢atlak ve sterilizasyonu
]%IiKT ARI bozulmus malzemeler yenisi ile degistirileccktir. Her kutunun {izerinde besiyerinin hazirlamig formiilii ve
prosediirti olmalidir,
gEIS{iliMAT Yiiklenici idarenin/birimin siparisine istinaden 20 giin igerisinde partiler halinde teslim ctmek zorundadir.
- Teklif edilen malzeme T.C. Saghk Bakanlig: tarafindan onaylanmig, Ulusal Bilgi Bankasmdan alinmig koda
sahip olmalidir, UBB kapsam dist olanlar, kapsam dig1 belgesini ihale dosyasinda sunmalidir.
-Firmalar teklif ettikleri triintin en az 1 adet érnegini ihale sonras: ilk 3 is giinii igerisinde ilgili laboratuvara
teslim edecek, gelen numuneler degerlendirilecek, degerlendirme sonucuna gore ihale karara baglanacaktir.
-Tim malzemelerin teknik sartnameye uygunlufunun go6sterilmesi amaciyla garinamedeki tiim &zellikleri
tastyan {irma orijinal katalogu, firma kasesi basilarak ihale sirasinda teslim cdilmelidir.
-Iirma teslim etmis oldugu malzemelerin miadinin dolmasina iki ay kala venisi ile degistirccektir,
ZORUNLU -Yiiklenici firma; ambalaji agildifinda, kullamma uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu tespit edilen iriinii
OZELLIKLER venileri ile iicretsiz olarak degistireceklir.
: -Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tim masraflar yiikleniciye
aittir.
-Malzemeler birimin istegi dogrultusunda partiler halinde teslim edilecekiir. Ancak birimin talep ettigi
malzemeler yiiklenici tarafindan, talep edildigi tarihten itibaren en ge¢ 20 takvim ginii iginde teslim edilmek
zorundadir. )
-Malzemeler, yiiklenici tarafindan Istanbul Tip Fakultesi Kit-Kimyasal Deposuna getirilmek ve gésterilen yere
elemanlar vasitasiyla istif edilmek kosuluyla teslim edilmek zorundadir.
IMZA - KASE iIMZA-KASE iMZA - KASE
g MExem VLS """‘"b"rLTrg,Fakanes.- Dog. Dr. Gonea ERKGSE GENG
;‘ar%ump N ' 10l.Ur. Zayre ERTURAY Istanbul Tip Fakiltesi,—
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