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MALZEMENIN )
ADI (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyton (Her-2) sistemi teknik sartnamesi
i1, Testler in-vitro diagnostik (Teshis amagli) olmalidir.
112, Testlerde kullanilacak reaktifler barkodlanmig olarak gelmelidir. Bu barkodlar aracilig ile
Z | reaktifin cinsi, seri numaras, lot numarasi, son kullanim tarihi, kag test oldugu vb. kalite kontrol bilgileri
;{ bir barkod okuyucu vasitas ile otomatik olarak sisteme tanitilabilir sekilde tasarlanmig olmalidir.
s |3 Tampon soliisyonlar hari¢ diger reaktifler kullanima hazir ambalajinda olmalidur.
E |4 Reaktiflere ait kalite kontrol bilgilerinin, kullanicinin manuel girmesine gerek kalmadan otomatik
L, | olarak sisteme girilmesini saglayan bir arabirim bulunmalidir,
O | 6. Reaktifler orijinal ambalajinda olmali ve ambalajlar tizerinde herhangi bir tahrifat veya sonradan
Z | yazilmug bir sey olmamalidir,
E |7 (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyton (Her-2) sistemi sistemi testlerini yapmak icin
L | verilen tiim sarf malzemeleri hastanemiz ITF patoloji laboratuvarinda kurulu olan tam otomatik
L immiinohistokimya, (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyon (Her-2) sistemi lam boyama cihazinda
i{ demirbas no: ( 25320030520000000000700001)Ventana cihaz ile kullanilabilmelidir.
L |8 Anabilim Dalimizin istemesi durumunda bu kitler ve (d.dish)2-Dual color dual Insitu
g | hibridizasyon (Her-2) sistemi ile degistirilmelidir.
R
i
Testler en az agagidaki malzemeleri igermelidir:
a. HER2 DNA Probu
b. Kromozom 17 Probu
c. Rabbit anti-DNP Antikoru
d. (d.dish)2-Dual color dual insitu hibridizasyon (Her-2) sistemi
& Deparafinizasyon soliisyonu
f, Yikama soliisyonu
. g. (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyon (Her-2) sistemi teknigine uygun
KIMYASAL s 5
OZELLIKLER] | Yiksek isiya uygun buffer (tampon s'olu.syon)
h. (d.dish)2-Dual color dual insitu hibridizasyon (Her-2) sistemi teknigine uygun
yiiksek 1stya uygun likid kaplama soliisyonu
i (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyon (Her-2) sistemi Kiti teknigine uygun
antijen retricval soliisyonlan
j Lamlar etiketlemek {izere barkod etiketi
k. Zit boyama i¢in Hematoksilen
I, Anti-zit boyama i¢in Bluing Reagent
DEPOLAMA Soguk zincir bozulmadan +4°C. ‘de saklanmal1d1r. Kuruml.}muz;m istedigi dogrultuda teknik
SARTLARI/UR sartnameye uygun §?k11cl_e, tgr_mne miiteakip en faz!a 2_O(YIRMI)is glinii icinde partiler
UN TESLIM halinde Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakiiltesi Kit-Kimyasal deposuna teslim edilmek
zorundadir. Dogrudan teminlerde teslimat derhal yapilir.
KULLANIM Tibbi Patoloji Anabilim Dalt Immunhistokimya laboratuvarmda; In vitro diagnostik amagli
YERI VE kullanilacak.
OZELLIGi
URETIM Uriinlerin miadlari teslim tarihinden itibaren 12 ay olmalidir. Uriinler en az 2022 yil1 aralik
TARIHI VE ay1 tiretimi olmalidir. Herhangi bir nedenle tiketilemeyen iiriinler son  kullanma
MIADI tarthinden 3 ay énce haber vermek kogulu ile firma tarafindan yeni tarihli {iriinle
degistirilmelidir /7
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gg&"}%‘g (d.dish)2-Dual color dual Insitu hibridizasyton (Her-2) sistemi 30x2 veya 60x1 testlik
MIKTARI ambalajli olmaldir.
EIZBI?I_IJLIKLERI In vitro diagnostik 6zellige sahip olmalidr.
1- Teklif edilen malzeme T.C. Saglik Bakanligi tarafindan onaylanmis, Ulusal Bilgi
Bankast koduna ait Ulusal Bilgi Bankasindan alinmis koda sahip olmalidir, UBB kapsam
dis1 olan iiriinler icin firma TSE veya CE veya CE uygunluk beyan: veya FDA
ZORUNLU belgelerinden birini sunmalidir.
OZELLIKLER | 2-Yuklenici firma; ambalaji agildiginda, kullanima uygun olmayan, hatali, bozuk oldugu

tespit edilen iirlinii yenileri ile 7 takvim giinii igerisinde iicretsiz olarak degistirecektir,
3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tiim
masraflar yiikleniciye aittir.
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